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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 C213_2019_ACCR_VX
Certificate of Calibration
- data di emissione 2019-10-16 Il presente certificato di taratura &€ emesso in base
date of issue all'accreditamento LAT N°101 rilasciato in accordo
- cliente Polizia Locale Cittadella ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer Piazza L. Pierabon, 1 - 35013 Cittadella (PD) istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- destinatario Polizia Locale Cittadella ACCREDIA attesta le capacita di misura e di
receiver Piazza L. Pierobon, 1 - 35013 Cittadella (PD) taratura, le competenze metrologiche del Centro e
- richieslg OFF 1779 la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
@pﬁceﬂon nazionali e internazionali delle unita di misura del
-in data 2019-10-15 Sistema Internazionale delle Unita (SI).
date Questo certificato non pud essere riprodotto in

modo parziale, salvo espressa autorizzazione
scritta da parte del Centro.

Siriferisce a
Referring to
- oggetto Dispositivo di misura della velocita istantanea di
item veicoli This certificate of calibration is issued in compliance with
- costruttore Robot Visual Systems GmbH the accreditation LAT N° 101 granted according to
manufacturer decrees connected with italian law No. 273/1991 which
has established the National Calibration System.
- modello |
S drattiphob Il SR-Fholoréy ACCREDIA attests the calibration and measurement
_ capability, the metroiogical competence of the Centre and
- matricola 593-100/60377 (misuratore) + 593-206/60558 the traceability of calibration results to the national and
serial number (box) international standards of the International System of
3 Units (S1).
- data delle misure -10-
date of P ¢ 2019:10,16 This certificate may not be partially reproduced, except
r:g;zo”;f;sb";gf;?os e with the prior written permission of the issuing Centre.
faboratory reference N =~

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente

specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards
orinstruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as
well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the lime and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-
4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad
un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISOAEC Guide 98 and fo EA-4/02. Usually, they have been
estimated as expanded uncertainty obtained muitiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%.
Normally, this factor k is 2.

|l Responsabile del Centro
d of the Centre
Ing. Marco Porpora
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1-MODALITA’' E CONDIZIONI DI MISURA

L'oggetto in taratura & un dispositivo di misura di velocita istantanea di veicoli, con sistema di rilevazione basato su spire magnetiche.

La risoluzione del dispositivo in taratura & 1 km/h.

Distanza tra le spire impostata sul dispositivo in taratura: corsia 1: 2,5 m.

La taratura & stata effettuata transitando con diversi veicali nello spazio di rilevazione dello strumento in taratura (UUT - Unit Under Test) e
misurando simultaneamente la velocita con il sistema di misura del Centro (vref) e con quello in taratura (vuut). | risultati di misura riportati
nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura P_AUTOV1 revisione 11a, in conformita ai requisiti del capo 3 del

D.M.282 del 2017-06-13.
Tipo di verifica di taratura: successiva a quella iniziale.

La taratura & stata effettuata sul sito di installazione: Cittadella - SR 47 km 29 + 830 Via Galileo Galilei dir. Padova - Trento

La catena di riferibilita ha origine dai campioni di riferimento:
- PRIM_TF1 matricola N. 06179, Certificato di Taratura N. 19-0252-03 emesso dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica .N.Ri.M.
- PRIM_LUNB matricola N. TES0580, Certificato di Taratura N. LAT052 1902116DSI| emesso dal Centro LAT 52 KIWA.

La taratura & stata eseguita nelle seguenti condizioni:
(17£3)°C ed umidita relativa nel campo (78 £ 5) %

- temperatura ambiente nel campo

Sono state verificate le seguenti modalita di funzionamento:  allontanamento

ﬁe)s\p/onsabile del Centro
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Certificate of Calibration
2-RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA
2.1 Campo di velocita da 30 a 100 km/h
Scarto medio della velocita misurata dall'UUT rispetto al riferimento (vyurVrer) (-0,53+£0,17) km/h
Scarto minimo della velocita misurata dall’'UUT rispetto al riferimento (-1,3+0,7) km/
Scarto massimo della velocita misurata dal'UUT rispetto al riferimento (0,2+0,7) km/
allontanamento
115

Numero di misure

| risultati delle misure, tenuto conto dellincertezza di taratura secondo la regola decisionale stabilita dalla circolare ACCREDIA N.
04/2019/DT, sono conformi ai limiti ammessi per la verifica di taratura  successiva a quella iniziale stabilita ai capi
3.7 e 3.8 b) del DM. 282 del 2017-06-13 pubblicato su GU n. 177 del 2017-07-31.

La minima velocitd misurata nella taratura & stata: 33,2 km/h
La massima velocitd misurata nella taratura é stata: 89,8 km/h

ll%s/abile del Centro
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2.3 Distribuzione degli errori per velocita fino a 100 km/h

Distribuzione degli errori
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Errore di velocita: vuut-vref (km/h)

(g S e PRSI B e e el = R =l e e
Velocita di transito (km/h)

W’Js\p%sabile del Centro
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Comunicazione

Si prega di verificare attentamente il contenuto del Certificato e comunicare eventuali inesattezze.

Un'eventuale riemissione del Certificato, potra avvenire solo previa restituzione del certificato in originale.

Il nuovo certificato avra comungue un numero identificativo diverso

Distinti saluti.

Il Responsabile del Centro
Ing. Marco Porpora
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