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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 G662_2021_ACCR_VX
Certificate of Calibration
- data di emissione 2021-07-02 Il presente certificato di taratura & emesso in base
date of issue allaccreditamento LAT N°101 rilasciato in accorda
- cliente ) Velocar S.r.). ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer Wia Mazzini, 55/C - 48043 Castiglione delle Stiviere (MN)  istituito | Sistema Nazipnale di Taratura (SNT).
- destinatario Velgcar Sr.l. ACCREDIA aftesta e capacitd di misura e di
receiver Via Mazzini, 55/C - 46043 Castighione delle Stiviere (MN} taratura, le competenze metrologiche del Centro e

la riferibilitd dalle tarature eseguite ai campiont
nazionali e internazionali delle unita di misura del
Sistema internazionale delle Unita (S1).

CQiesto certificate non pud essere riprodotto in
mado parziale, salvo espressa autorizzazione

scritta da parte det Centro.
Siriferisce a .
Referring to
- aggetto ’ Dispositive di misura della velocita istantanea di
iterm veicoli This cedificale of calitration is issued in compiiance with
- costrutiore Velocar the accreditation LAT N° 1071 granfed aceording to
manufacturer decrees connected with ltalian iaw é\fo.bz‘?.?/fssg which
g e has established the National Cafibration stem,
- modelio VELOCAR RED&SPEED EVO Versione VRS- ACCREDIA atfests the cafibration and measur)\;mem
mods/ EVO-L1 capability, the metrological competence of the Centre and
- matricola 173 the fraceabilly of cafibration results to {he national snd
serial number - infematianal standards of the International System of
- data ricevimento oggetto ‘NA Units (51).
date of receipt of ffem This certificate may not be partially reproduced, excepf
- data delle misure 2024-07-02 with the prior wrilten permission of the issuing Cenire.
date of measurements
- registro di laboratorio RLT _ACCR_2021_WX
laboratory reference

I rsultati di misura riportati nel presente Certificato sono sfali oftenuti applicando e procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche | campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e | rispettivi certificat! di taratura, in corso di
validita, Essi si riferiscono esclusivamente all'cgoetio in taratura e sono validi nel momentc e nelle condizioni di taratura, salve diversamente
specificato.

The measurement rasults reparted in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards
or instruments are indicaled which guarantee the traceabiiity chain of the laberatory, and the related calibration certificatas in the course of validily are indicated as
well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and condiions of celibration, unless otherwise specified.

Le incertezre di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente afla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-
4/02. Solitamente sone espresse come incerfezza estesa ottenuta moltiplicando Fincertezza tipe per il fattore di copertura k comispondente ad
un livetlo di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been defermined according fo the ISOAEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
estimaled as expanded uncerfainty oblained mulplying the standard uncertainly by the ceverage factor k ponding o a eonfidence Jevel of about 95%.
Normally, this factark is 2.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)
Ing. Marco Porpora
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Documento firmala digitaimente ai sensi dol D. Lgs. 82/2005 e norme colfegate
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Certificate of Calibration

1-MODALITA' E CONDIZIONI DI MISURA

L'oggetto in taratura € un dispositivo di misura di velocita istantanea di veicoli, con sistema di rilevazione basato su spire magnetiche.

La risoluziene del dispositivo in taratura & 0,1 km/h,

La taratura & stata effettuata transitando con diversi veicoli nello spazio di rilevazione delio strumento in taratura (UUT - Unit Under Test) e
misurando simultaneamente Ia velocita con il sistema di misura del Centro (vref) e con guello in taratura (vaut). | risuitati di misura riportat
nel presente Certificato sono stati oftenuti applicando la procedura P_AUTOV1 revisicne 12, in conformita ai requisiti del capo 3 del
D.M.232 del 2017-06-13.

Tipo di verifica di taratura: successiva a quella iniziale.
La taratura & stata effettuata sui sito di installazione: Cittadella - SR 53 Via Niccold Copernico km 24 + 470 direzione Vicenza-Trevise

La catena di riferibilita ha origine dai campioni di rifesimento;
- PRIM_TF1 matricola N. 06179, Cerlificato di Taratura N. 21-0280-01 emesso dall'Istifuto Nazionale di Ricerca Metrologica LN.RI.M.
- PRIM_LUNG matricola N. TES0580, Certificato di Taratura N. LAT052 1902116DS| emesso dal Cenfro LAT 52 KIWA,

La taratura & stata eseguita nelle seguenti condizioni:

- temperatura ambiente nel campo (27+3°C ed umidita relativa nel campo  (43+£5)%

Sono stati verificati | seguenti canali di misura: detector A
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Certificate of Calibration '

2RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA

2.1 Campo di velocita da 30 a 100 km/h

Scarto medio della velocita misurata dall'UUT rispette al riferimento (Vyyr-Vied (-0,28 £ 0,16) km/h
{-0.8+06) km/h

Scano minimo delfla velocita misurata dall'UUT rispetto al riferimento
Scarto massimo della velocita misurata dali' UUT rispetto ai riferimentc {0.740,6) km/h

Numere di misure
110 detectar A

| risultatt delle misure, tenuto conto dell'incertezza di taratura secondo la regola decisionale stabilita dalla circolare ACCREDA N. 04/2019/DT,
sono confarmé ai limiti ammessi per la verifica di taratura successiva a quella iniziale stabilita ai capt 3.7 e 3.8 b} del DM. 282 del 2017-06-13

pubblicato su GU n. 177 del 2017-07-31,

La minima velocitd misurata nella taratura é stata: 31.5 kmv/h
La massima velocita misurata nelia taratura é stata: 85,4 kit
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23 Distribuzione degli errori per velocita finoc a 100 km/h
Distribuzione degh errori
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Velocita di transito {km/h}



